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OBJETIVO. Determinar si el uso de un prototipo de drenaje al vacío es un 
método alternativo factible al hemovac en pacientes del servicio de Cirugía del 
Hospital de la Amistad Perú – Corea Santa Rosa II-2, Piura 2016-2019. 
MATERIAL Y METODOS. Analítico. Prospectivo. Transversal. Observacional. 
Casos y controles. Pacientes atendidos en el servicio de Cirugía del Hospital de 
la Amistad Perú - Corea Santa Rosa II-2, Piura que se les haya realizado drenaje 
al vacío por alguna de las dos técnicas, 2016-2019. RESULTADOS. Se estudio 
26 pacientes que usaron drenaje al vacío, los pacientes que utilizaron hemovac 
fueron 17(65.38%), mientras que los pacientes con prototipo de drenaje al vacío 
fueron 9 (34.62%) pacientes. La indicación más frecuente de colocación de 
prototipo de dren al vacío fue eventración, con 4 pacientes (44.44%), seguido 
de cirugías ortopédicas con 3 pacientes (33.33%). No se encontraron 
diferencian significativas para ambos grupos en cuanto a las características 
sociodemográficas, edad, sexo, antecedentes clínicos y estancia hospitalaria. 
Por otro lado, se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) 
en cuanto al volumen de drenaje reportado, dando superioridad al hemovac 
(32.94+/-5.61 ml) frente al prototipo alternativo (15.00+/-3.54 ml). 
CONCLUSION. Se determinó que el uso del prototipo de drenaje al vacío no 
tuvo diferencias significativas con el uso del hemovac, por lo tanto, se puede 
considerar como alternativa factible de drenaje al vacío en pacientes de servicio 
de cirugía. 













OBJECTIVE. To determine if the use of a vacuum drainage prototype is a 
feasible alternative method of vacuum drainage in patients of the Surgery service 
of the Hospital de la Amistad Peru - Korea Santa Rosa II-2, Piura 2016-2019. 
MATERIAL AND METHODS. Analytical. Prospective Cross. Observational 
Cases and controls. Patients treated in the Surgery service of the Hospital de la 
Amistad Peru - Korea Santa Rosa II-2, Piura who have undergone vacuum 
drainage by one of the two techniques, 2016-2019. RESULTS. We studied 26 
patients who used vacuum drainage, the patients who used hemovac were 17 
(65.38%), while the patients with prototype vacuum drainage were 9 (34.62%) 
patients. The most frequent indication of vacuum drain prototype placement was 
eventration, with 4 patients (44.44%), followed by orthopedic surgeries with 3 
patients (33.33%). No significant differences were found for both groups in terms 
of sociodemographic characteristics, age, sex, medical history and hospital stay. 
On the other hand, statistically significant differences (p <0.001) were found 
regarding the volume of drainage reported, giving superiority to the hemovac 
(32.94 +/- 5.61 ml) compared to the alternative prototype (15.00 +/- 3.54 ml). 
CONCLUSION. It was determined that the use of a vacuum drainage prototype 
did not have significant differences with the use of hemovac, therefore it can be 
considered as a feasible alternative to vacuum drainage in surgery patients. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad problemática   
Los drenajes se usan comúnmente después de los procedimientos quirúrgicos 
y se pueden clasificar como activos o pasivos.  Los drenajes activos usan 
presión negativa para eliminar el líquido acumulado de una herida. Los drenajes 
pasivos dependen de la mayor presión dentro de la herida junto con la acción 
capilar y la gravedad para extraer líquido de una herida (es decir, la diferencia 
de presión entre el interior y el exterior de la herida obliga al líquido a salir de la 
herida).(1-3) 
 
Los drenajes cerrados emplean botellas y conductos plásticos de aspiración 
para extraer el líquido de la herida mediante una presión negativa.(3, 4) El 
drenaje con presión negativa no se restringe sólo al uso de cirugías 
abdominales, se usa también en artroplastías, en drenaje de tejidos blandos y 
hasta en cirugías de cadera.(5-7) 
 
Uno de los drenajes de sistema al vacío más usado es es el Hemovac.(8) La 
indicación es colocar este a nivel de tejido celular subjuntivo. Su principio se 
basa en eliminar serohemático u otros fluidos que puedan acumularse en esta 
área después de una cirugía, mediante un mecanismo de succión.(9, 10) El 
drenaje Hemovac es un dispositivo circular conectado a un tubo. Un extremo 
del tubo se coloca dentro del paciente. El otro extremo sale por una 
contraabertura para poder conectarlo a un dispositivo circular aplastado que al 
expandirse produce presión negativa y permite la succión.(10-12) 
 
En países en desarrollo el estudio de la comisión “The Lancet Commission on 
Global Surgery”, que menciona los cambios y adaptaciones que se realiza a las 
técnicas quirúrgicas en países en desarrollo debido a falta de equipamiento, 
menciona que en Perú se ha innovado el uso de un sistema de drenaje cerrado 
análogo a los sistemas de drenaje al vacío, basado en el uso de un catéter Foley 
conectado a una jeringa de 20 cc para simular el drenaje de un Hemovac,(13) 
sin embargo esta técnica no solo sería parte de Perú, existen estudios en países 
como la India, Turquía, México, en el cual han desarrollado esta técnica, se han 
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reportado series de casos de pacientes y estudios pequeños que muestran su 
costo-efectividad, y escasa tasa de infecciones atribuidos al uso de estos 
prototipos(14-16). 
 
El presente prototipo es usado principalmente en países en desarrollo, sin 
embargo de acuerdo a la literatura existen modificaciones en la técnica para 
construir cada prototipo, además las publicaciones se han enfocado 
principalmente en describir la técnica para realizar este dren, además algunos 
estudios han evaluado tasa de infecciones, número de días que se recomienda 
que se usan, (14-19) por lo cual en el presente estudio será enfocado a describir 
a nivel clínico/práctico el uso de este dren y evaluar si existen diferencias 
significativas para los pacientes que usaron el sistema estandarizado hemovac 
en comparación a los pacientes que usaron este prototipo. 
 
1.2  Formulación del problema: 
 
¿Cuáles son las características de la evolución clínica y complicaciones de un 
prototipo de drenaje al vacío comparado con el hemovac en el servicio de 
Cirugía del Hospital de la Amistad Perú – Corea Santa Rosa II-2, Piura 2016-
2019? 
 




- Determinar las características de la evolución clínica y complicaciones de un 
prototipo de drenaje al vacío comparado con el hemovac en el servicio de 











- Describir las características demográficas de los pacientes con drenaje al 
vacío del Hospital de la Amistad Perú –Corea Santa Rosa II-2, Piura 2016-
2019. 
 
- Describir las comorbilidades de los pacientes con drenaje al vacío del 
Hospital de la Amistad Perú –Corea Santa Rosa II-2, Piura 2016-2019. 
 
 
- Determinar las características de la estancia hospitalaria de los pacientes 
con un prototipo de dren al vacío comparado al hemovac en el servicio de 
Cirugía del Hospital de la Amistad Perú –Corea Santa Rosa II-2, Piura 2016-
2019. 
 
- Determinar la evolución clínica y complicaciones de los pacientes con un 
prototipo de dren al vacío comparado al hemovac en el servicio de Cirugía 



















II. MARCO DE REFERENCIA  
 
2.1  Hipótesis: 
H0 = El uso de un prototipo de drenaje al vacío tiene más complicaciones que 
el hemovac en pacientes del servicio de Cirugía del Hospital de la Amistad Perú 
– Corea Santa Rosa II-2, Piura durante el periodo enero-junio 2016-2019. 
 
H1 = El uso de un prototipo de drenaje al vacío no tiene más complicaciones 
que el hemovac en pacientes del servicio de Cirugía del Hospital de la Amistad 
Perú – Corea Santa Rosa II-2, Piura durante el periodo enero-junio 2016-2019. 
 
2.2  Operacionalización de variables  
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III. METODOLOGÍA  
 
3.1  Tipo y nivel de investigación  
 
Por el análisis y alcance de los resultados: Analítico 
Por su alcance temporal: Retrospectivo 
Por la secuencia de estudio: Transversal 
Por la participación del investigador: Observacional 
 
3.2  Población y muestra  
 
Población: Pacientes atendidos en el servicio de Cirugía del Hospital de la 
Amistad Perú - Corea Santa Rosa II-2, Piura durante el periodo 2016-2019. 
Muestra: Pacientes atendidos en el servicio de Cirugía del Hospital de la 
Amistad Perú - Corea Santa Rosa II-2, Piura que se les haya realizado 
drenaje al vacío por alguna de las dos técnicas, 2016-2019. 
 
Criterios de selección 
Criterios de Inclusión 
- Historias clínicas pacientes sin rango de edad, ni sexo. 
- Historias clínicas de pacientes que hayan sido sometidos a 
drenaje al vacío con alguna de las dos técnicas. Prototipo de 
drenaje al vacío basado en jeringas de 20 cc unidas a sondas 
de alimentación que son utilizadas en los pacientes para 
drenaje de secreciones sero-hemáticas, estas son sometidas 
al vacío durante la finalización de las cirugías. El grupo de 
comparación  fue basado en el sistema de hemovac. 
- Historias clínicas de pacientes que hayan tenido como 
indicación la colocación de drenes. 
Criterios de Exclusión 
- Historias clínicas ausentes. 
- Historias clínicas de pacientes que hayan sido trasferidas. 
- Historias clínicas sin datos o ilegibles para completar las 




Unidad de Análisis: Historias clínicas. 
Muestra y muestreo: Debido a la escasa muestra del uso del hemovac y de 
este sistema de drenaje se tomaron todos los pacientes que se les realizó este 
procedimiento en estos años de estudio. 
Unidad de análisis: Datos recolectados en la ficha de recolección de datos. 
Unidad de Muestreo: Paciente con drenaje al vacío 
Marco muestral: Archivos de HC del Hospital Santa Rosa 
Método de selección: Censal 
 
 
3.3  Técnicas e instrumentos de investigación  
 
 Se pidieron los permisos respectivos en el hospital donde se desarrolló el 
proyecto de investigación: Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa 
II-2, para poder llevar a cabo la recolección en el establecimiento. 
 Se recolectaron los datos de todos los pacientes que cumplieron con los 
criterios de selección mediante una ficha de recolección de datos, 
elaborada por el autor y el asesor. 
 La ficha tuvo como base la evidencia científica de las referencias 
bibliográficas y la aprobación del asesor especialista. 
 Los datos fueron extraídos del archivo de historias clínicas del hospital. 
 Se digitaron los datos en una plantilla de Microsoft Excel 2016, para su 
posterior análisis en el programa estadístico STATA V.15. 
 Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos para su 
interpretación 
 Al concluir este informe final, se fijará un día de sustentación de tesis y la 








3.4  Procedimiento y análisis de datos 
El análisis se realizará en el programa estadístico STATA v.15, se exportó 
la base de datos desde Microsoft Excel 2016. 
En el análisis univariado se usó frecuencias y porcentajes para las variables 
categóricas. Para variables cuantitativas se presentó la media y de acuerdo 
a su normalidad, determinada por la prueba de Shapiro wilks o Kolmogorov-
Smirnoff, se determinó la Desviación Estándar o Error Estándar.  
Para el análisis bivariado se compararon las características de la evolución 
clínica y las complicaciones para el grupo que utilizó un prototipo de drenaje 
al vacío y el grupo que utilizó hemovac. Las pruebas estadísticas utilizadas 
para comparar variables categóricas fueron Chi2 y para variables 
cuantitativas de acuerdo a la normalidad T-Student o U-MannWhitney. Se 
consideró significativo los valores p<0.05. 
 
3.5  Principios bioéticos  
No hay beneficio directo a los participantes. Se respetó al paciente como 
individuo de estudio sin revelar su identidad.  
No fue necesario pedir consentimiento informado porque se trabajó con las 
HC, sin embargo, se pidió los permisos a las autoridades correspondientes 
para acceder a los datos.  
Se tomó en cuenta la declaración de Helsinki II (Numerales: 11, 12, 14, 15, 

















En el período de estudio se encontró 26 pacientes que usaron drenaje al vacío, los 
pacientes que utilizaron hemovac fueron 17 (65.38%), mientras que los pacientes 
con prototipo de drenaje al vacío fueron 9 (34.62%). Ver gráfico 1. 
 
Gráfico 1: Tipo de drenaje al vacío, prototipo y hemovac en pacientes del 




Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
La indicación más frecuente de colocación de prototipo de dren al vacío fue 
eventración, con 4 pacientes (44.44%); seguido de cirugías ortopédicas con 3 












Tabla 1: Indicaciones para colocación de dren al vacío en pacientes del 







Colgajos 4(23.53) 1(11.11) 
Eventración 6(35.29) 4(44.44) 
Hernioplastia 1(5.88) 1(11.11) 
Ortopédica 6(35.29) 3(33.33) 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Los pacientes del servicio de cirugía que tuvieron el prototipo del drenaje al 
vacío tuvieron como edad promedio 47.11+/-11.23 años, además se utilizó con 
mayor frecuencia en pacientes de sexo masculino. No se encontraron 
diferencias significativas entre ambos grupos.  Ver tabla 2. 
 
Tabla 2: Características sociodemográficas de los pacientes que tuvieron 
drenaje al vacío del servicio de cirugía, en el Hospital de la Amistad Perú - 









Edad* 46.24+/-5.51 47.11+/-11.23 0.79 
Sexo    
Femenino 7(41.18) 2(22.22) 
0.334 
Masculino 10(58.82) 7(77.78) 
*Media y desviación estándar 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Los pacientes que usaron el prototipo de drenaje, en cuanto a nutrición: 3(33.33%) 
tuvieron sobrepeso y 4 pacientes obesidad (44.44%), 4 pacientes (34.62%) tuvieron 
hipertensión arterial y 2(22.22%) tuvieron diabetes mellitus tipo 2. No se 
encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Ver tabla 3. 
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Tabla 3: Comorbilidades de los pacientes que usaron drenajes al vacío que 
tuvieron los pacientes del servicio de cirugía, en el Hospital de la Amistad 









Nutrición    
Normal 2(11.76) 2(22.22) 
0.771 Sobrepeso 7(41.18) 3(33.33) 
Obesidad 8(47.06) 4(44.44) 
Hipertensión 
arterial    
No 12(55.56) 5(65.38) 
0.443 
Si 5(44.44) 4(34.62) 
Diabetes mellitus tipo 2   
No 15(88.24) 7(77.78) 
0.482 
Si 2(11.76) 2(22.22) 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
 
Los pacientes que usaron el drenaje prototipo tuvieron como estancia 
hospitalaria 12.89+/-2.15 días; 3 pacientes (33.33%) estuvieron en área de 
cuidados intermedios y 2 pacientes (15.38%) estuvieron en UCI. No se 
encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Ver tabla 4. 
 
Tabla 4: Características de la estancia hospitalaria de los pacientes que 
usaron drenajes al vacío que tuvieron los pacientes del servicio de cirugía, 
en el Hospital de la Amistad Perú - Corea Santa Rosa II-2, 2016-2019. 
 





N(%) Valor p 
Estancia hospitalaria* 14.47+/-2.70 12.89+/-2.15 0.141 
 
Cuidados 
intermedios    
No 14(82.35) 6(66.67) 
0.366 
Si 3(17.65) 3(33.33) 
11 
 
Ingreso a UCI    
No 15(77.78) 7(84.62) 
0.482 
Si 2(22.22) 2(15.38) 
*Media y desviación estándar.  
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
En cuanto a complicaciones, los pacientes que usaron un prototipo de dren al 
vació tuvieron 1 (11.11%) infección del sitio operatorio, mientras que para 
seroma se presentó en 2 pacientes (22.22%). No hubo diferencias significativas 
para ambos grupos. Ver tabla 5. 
 
Tabla 5: Complicaciones de los pacientes que usaron drenajes al vacío 
que tuvieron los pacientes del servicio de cirugía, en el Hospital de la 






N (%) Valor p 
Infección de sitio operatorio    
No 14(82.35) 8(88.89) 
0.66 
Si 3(17.65) 1(11.11) 
Seroma    
No 16(94.12) 7(77.78) 
0.215 
Si 1(5.88) 2(22.22) 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Los pacientes con drenaje Hemovac tuvieron en promedio 32.94+/-5.61 ml de 
drenaje reportado, mientras que los pacientes con prototipo tuvieron en 
promedio 15.00+/-3.54 ml de drenaje. Se encontró diferencias para ambos 





Tabla 6: Volumen de drenaje para hemovac y prototipo de sistema al vacío 
en el servicio de cirugía, en el Hospital de la Amistad Perú - Corea Santa 





estándar) Mediana (Rango) Valor p 
Hemovac 32.94+/-5.61 30(25-40) 
p<0.001 
Prototipo 15.00+/-3.54 30(10-20) 
Media y desviación estándar. Mediana y rango. 




























El presente estudio incluyó a 26 pacientes post operados a los cuales se les 
puso un drenaje de sistema al vacío, si bien es cierto presenta una muestra 
pequeña, nos revela una primera aproximación de los pacientes que usaron este 
prototipo; esto con el fin de identificar este prototipo como una alternativa costo 
efectiva y que se demuestre que sea similar a los sistemas como el hemovac. 
Es así que se encontró solamente 9 pacientes que usaron este prototipo en el 
período de estudio, lo cual coincide con diversos reportes en los cuales solo se 
reportan serie de casos en los cuales se plantea como una solución costo 
efectiva, cabe destacar que estos prototipos se han probado en países en 
desarrollo, no se ha encontrado en la búsqueda estudios de ensayos clínicos 
publicados o que se estén realizando actualmente con este prototipo.(18, 20, 
21) 
 
Se estudiaron las características demográficas, para ambos grupos se utilizó en 
la misma edad, sexo, además se encontró que para ambos grupos se 
presentaron los mismos antecedentes clínicos, no habiendo diferencias 
significativas entre ambos grupos. En el estudio realizado por Hosseinzadeh F. 
et al, se aplicó Hemovac a pacientes con edades promedio de 31.9 años, 
mientras que los controles tuvieron edad promedio de 33 años, edades que son 
inferiores  a los pacientes del presente estudio.(8). 
 
En el presente estudio no hubo diferencias significativas en cuanto a la estancia 
e ingreso a unidades como UCI o cuidados especiales, por lo cual muestra que 
entre ambos grupos eran comparables, esto se reafirma al analizar por 
complicaciones tal como seroma e infección de sitio operatorio en el cual se 
evidencia que no hubo diferencias significativas, en un estudio del prototipo se 
menciona que no había infección en el cultivo de las sondas utilizadas para 
hacer el dren al vacío prototipo.(19-21), por lo cual podría considerarse 






Con respecto a la costo-efectividad del prototipo, al comparar con el coste de 
usar Hemovac para el drenaje; este puede llegar a incrementar los costos de 
los pacientes, y debido al sistema de salud en déficit que presenta el Perú,(22) 
el siguiente sistema es costoefectivo, y podría ser aplicado a distintas 
circunstancias en el área quirúrgica.   
CONCLUSIONES 
- Se determinó que el uso del prototipo de drenaje al vacío no tuvo diferencias 
significativas con el uso del hemovac, por lo tanto, se puede considerar como 
alternativa factible de drenaje al vacío en pacientes de servicio de cirugía. 
- En el estudio de las características demográficas, para ambos grupos se utilizó 
en la misma edad, sexo, además se encontró que para ambos grupos se 
presentaron los mismos antecedentes clínicos, no habiendo diferencias 
significativas entre ambos grupos. 
- En cuanto a la estancia e ingreso a unidades como UCI o cuidados especiales, 
así como el análisis de las complicaciones tal como seroma e infección de sitio 
operatorio, se evidencia que no hubo diferencias significativas ambos grupos, 
por lo que son comparables 
- No se encontró pacientes fallecidos en ninguna de ambas técnicas las 
complicaciones tampoco fueron sobresalientes en ninguna de ambas técnicas. 
RECOMENDACIONES  
- Se recomienda continuar con estudios que pueda determinar el costo-eficacia 
de esta técnica alternativa de drenaje al vacío. 
 
- Se recomienda utilizar como técnica alternativa si fuese necesario en pacientes 
cuyo estado socioeconómico no pueda costear un hemovac. 
 
- Se recomienda realizar estudios multicéntricos para obtener una mayor 
cantidad de pacientes, además estandarizar los métodos/técnicas con las que 






La primera limitación es que solo se hace la técnica en pocos pacientes, por lo 
que la muestra es muy pequeña. La segunda limitación es que la técnica podría 
haber sido distinta, no se ha estandarizado la presión que se aplica al vacío, lo 
cual es importante y se debería realizar en otro estudio. La última limitación es 
que al ser un trabajo observacional todo dependerá de la escasez de 
presupuesto que haya en el hospital, haciendo a los pacientes participes de esta 
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Anexo 1  
 








EDWIN CHINGUEL PASACHE. 
Director 
Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II - 2 
Presente.- 
 
Atención: Dr. Manuel Girón Silva 
Jefe de la Unidad de Capacitación, Investigación y Docencia 
 
ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR PROYECTO DE TESIS 
 
De mi especial consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi atento saludo, y al mismo tiempo comunicarle que, 
habiendo recibido la Resolución Nº 2250-2018-FMEHU-UPAO que aprueba el proyecto de tesis 
titulado: “ EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD DE UN PROTOTIPO ALTERNATIVO AL HEMOVAC EN EL 
SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ – COREA SANTA ROSA II-2, PIURA 2018 
”, solicito autorización para que la alumno de la Universidad Privada Antenor Orrego – Filial Piura, 
MORALES CARRILLO BRIGITTE NOHELIA , identificado con DNI 75829874, ID 000123266, correo: 
brigittenmc@gmail.com , Celular Nº 945428314  tenga acceso al área de historias clínicas y archivos 
del área de Hospitalización y Emergencia del Servicio de Cirugía archivadas de los años 2018 - 2019 
del Hospital que usted tan dignamente dirige, a fin de poder desarrollar su Proyecto de Tesis. 
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                            MORALES CARRILLO BRIGIITE NOHELIA  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ID: HC: 
Edad: ______ años  Sexo:  □ Varón  □  Mujer 
Comorbilidades □DM      □HTA     □Falla órgano: Cuál? _____ 
Dx Ingreso   
Dx Egreso   
Días de hospitalización  __________ días 
Intervención Quirúrgicas  
Fecha de intervención     /       / Tipo de cirugía □Emergencia 
□Electiva 
Complicaciones  
Fecha de inicio de hemovac:            /         / 
Fecha de termino de hemovac:            /         / 
Fecha de inicio de prototipo 
alterno: 
           /         / 
Fecha de termino de prototipo 
alterno: 
           /         / 
 
 
 
 
